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呼吸性移動のない場合の線量分布と比較して線量評価を行った。呼吸性移動に伴う静止時からの
線量の変化を相対線量比に換算して、相対線量比が±5%以内となる領域の確認を行った。 
 
結果: 
自由呼吸時の標的の側方向の呼吸移動量を大きくする（振幅1mm、4mm、20mm）ほど、仮想CTV
内の相対線量比が±5%を超える領域が大きくなり、線量均一性が悪化した。飛程変化毎の平均相
対線量比と2σを線形近似より算出して評価した場合、±5%以内の相対線量比に収まる飛程変化
の上限が3mmであった。 
呼吸移動量を固定（振幅4mm）してビーム強度を半分にした自由呼吸の場合、線量均一性はほ
ぼ同じであった。一方、ビーム強度を半分にした呼吸同期照射（振幅10mm、ゲート閾値4mm）の
場合は線量均一性がやや改善し、仮想CTV内のうち±5%以内の相対線量比となる占有率が97.2%で
あった。 
 
考察: 
呼吸同期照射の方が自由呼吸の場合より線量均一性が良いのは、呼吸による標的移動が楕円の
動きであるので、呼吸同期照射の方が自由呼吸より振幅の変化（飛程変化）が小さい為だと考え
られる。特に照射野辺縁部で線量均一性が際立って悪く、標的の動く方向の照射野辺縁部で低線
量域が、動く方向と逆側の照射野辺縁部で低線量領域が発生しやすかった。側方向の位置毎の飛
程変化とマージン量を比較して評価した場合、照射野辺縁部の飛程変化がより大きく、側方向の
追加マージンと末端側の追加マージンが必要であった。1スライス厚に相当する2.5mmを追加マー
ジンとした場合、標的の側方向の呼吸移動量が小さい（振幅1mm、4mm）場合の飛程変化もマージ
ンの範囲内にほぼ収まった。また、±5%以内の相対線量比に収まる飛程変化の上限が5mmへ上が
った。呼吸同期照射（ゲート閾値4mm）の場合の占有率が99.2%となり、線量均一性が改善した。
しかし、呼吸移動量が大きい（振幅20mm）の場合も線量均一性が改善したものの、占有率が95.6
%しかなかったので、呼吸移動量の上限が必要である。2スライス厚に相当する5mmの追加マージ
ンとした場合、更に仮想CTV内の線量均一性が改善した。 
 
結論: 
リッジフィルタの形状に従い相対線量比が変わるが、呼吸移動量（即ち、飛程変化）に上限を
設け、追加マージンを適用すれば、今回のリッジフィルタでも±5%以内の相対線量比となる線量
均一性を達成できた。炭素線の積層原体照射の場合、線量均一性はスライス間の重ね合わせによ
り達成される。呼吸性移動を伴う標的に対する臨床上の標的中の線量均一性はリッジフィルタの
形状だけでなく、補償フィルタの形状にも大いに依存する。実際の治療の場合、補償フィルタの
形状を考慮して標的の呼吸移動量の上限を考慮すべきである。 
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